
Applikationsbericht 
Titration 201 TD  

 

 

Titerbestimmung von NaCl - 
Lösungen 
 

 

Beschreibung 

Dieser Applikationsbericht beschreibt das allgemeine Verfahren zur Titerbestimmung von NaCl- oder KCl-

Lösungen. Als Standard wird Silber mit einem Gehalt von min. 999,9 verwendet. 

Der Titer ist eine dimensionslose Zahl von etwa 1 zum Korrigieren der angegebenen Konzentration. In der 

Software der Titriergeräte und den Applikationsberichten von SI Analytics® beschreibt der Begriff "Titer" die 

exakte Konzentration in mol/L und nicht den dimensionslosen Faktor. 

 

 

Geräte 

Titrator TL 7000 oder höher 

Wechselaufsatz WA 20 oder WA 50 

Elektrode AgCl 62 RG  

Kabel L 1 A 

Rührer Magnetrührer TM 235 

Laborgeräte Bechergläser 100 mL  

Magnetrührstab 30 mm 

Uhrglas 

 

 

Reagenzien 

1 Natrium- oder Kaliumchlorid – Lösung, von der der Titer bestimmt werden soll 

2 Salpetersäure 65% 

3 Polyvinylalkohol 0.5% 

4 Silber, min. 999,9 

5 Destilliertes Wasser 

Alle Reagenzien sollten mindestens analysenrein sein 
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Durchführung der Titration  

Reagenzien 

Salpetersäure 33% 

363 ml (508g) HNO3 65% werden in 400 ml Wasser gegeben und nach dem Abkühlen auf 1L aufgefüllt. 

 

Polyvinylalkohol-Lösung 0,5% 

0,5g Polyvinylalkohol werden in 100ml heißem dest. Wasser gelöst. 

 

 

Reinigung der Elektrode 

Die Elektrode wird mit destilliertem Wasser gereinigt. Für die Lagerung der AgS 62 RG eignet sich dest. 

Wasser. 

 

 

 

Probenvorbereitung  

Ca. 0,2 – 0,5g Ag (999,9) werden in ein 150 mL Becherglas eingewogen und 5mL HNO3 33% zugegeben. 

Das Becherglas wird mit einem Uhrglas abgedeckt und erwärmt, bis sich die Probe gelöst hat und keine 

Nitrosen Gase mehr entstehen. Ggf. ist etwas mehr HNO3 notwendig.  

Anschließend wird mit dest. Wasser auf ca. 60-80mL aufgefüllt, ca. 0,5 mL Polyvinylalkohol-Lösung 0,5% 

zugegeben und mit NaCl– Lösung 0,1 mol/L auf 1 EQ titriert. 

 

Wenn sich der spezifizierte Gehalt des volumetrischen Standards signifikant von 999,9 ‰ unterscheidet, 
muss die Einwaage zur Berechnung der Konzentration korrigiert werden: 

 

𝑊 =
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 ∗ 𝑠𝑝𝑒𝑧𝑖𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚 𝐺𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡 ‰ 

1000
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Titrationsparameter 

 

 

 

 

Standardmethode ---   

Methodentyp Automatische Titration 

Modus Dynamisch 

Messwert mV 

Messgeschwindigkeit / Drift Benutzerdefiniert Min. Wartezeit 3 s 

Max. Wartezeit 15 s 

Messzeit 3 s 

Drift 10 mV/min 

Startwartezeit 5 s   

Dynamik steep Max. Schrittweite 1.0 mL 

Steigung bei max. ml 15 

Min. Schrittweite 0.02 mL 

Steigung bei min. ml 230 

Dämpfung keine Titrationsrichtung steigend 

Vortitration aus Wartezeit 0 s 

Endwert Aus   

EQ An(1) Steigungswert 400 

Max. Titrationsvolumen 50 ml   

Dosiergeschwindigkeit 100% Füllgeschwindigkeit  30 s 
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Berechnung: 

 

𝑇 [𝑚𝑜𝑙/𝐿] =  
𝑊 ∗ 𝐹2

(𝐸𝑄 − 𝐵) ∗ 𝑀 ∗ 𝐹1
 

 

B 0 Blindwert 

W man Probenmenge [g] 

F2 1000 Umrechnungsfaktor 2 

EQ1  Verbrauch des Titrationsmittels am ersten EQ 

M 107,87 Molekulargewicht Ag 

F1 1 Umrechnungsfaktor 1 

 

Es wird empfohlen, die Titerbestimmung als Dreifachbestimmung durchzuführen und die genaue 

Konzentration T automatisch in den Wechselaufsatz (WA) zu schreiben. 
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  W =   P r o b e n m a s s e ∗ s p e z i f i z i e r t e m   G e h a l t   ‰   1000


  T   [ m o l / L ] =     W ∗ F 2   ( E Q − B ) ∗ M ∗ F 1

