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Installationsanleitung
Installation instructions

Anschluss Inpro 4250 an Stratos e 2211 X pH Messumformer
Connection of an InPro 4250 to a Stratos e 2211 X pH transmitter
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Stratos e 2211 X pH

Kabel /
VP6-ST/...

Cable

578 4 2 1

InPro 4250

Klemmleiste Stratos e 2211 X pH:

Terminal Stratos e 2211 X pH:

Nr. Belegung

1+2 Glaselektrode

4 Referenzelektrode

5 Hilfselektrode

7 Temperaturmessfühler

8 Temperaturmessfühler

No. Assignment

1+2 Glass electrode

4 Reference electrode

5 Auxiliary electrode

7 Temperature probe

8 Temperature probe
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