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TriOxmatic® 690

Uberblick

1 Uberblick

1.1 Aufbau der TriOxmatic® 690

6 7 8

Bild 1-1  Aufbau des Sauerstoffsensors

1 Schutzkorb

2 Membrankopf WP 600
3 Elektrodeneinheit

4 Schaft

Elektrodeneinheit:

5 Gold-Arbeitselektrode (Kathode)

Isolator

Silber-Gegenelektrode (Anode)

| N O

Bezugselektrode

1.2 Empfohlene Einsatzbereiche

Stationare Messungen in Wasser/Abwasser-Applikationen.
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Sicherheit

TriOxmatic® 690

> P

2 Sicherheit

2.1  Sicherheitsinformationen
2.1.1 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthélt wichtige Informationen fur den
sicheren Betrieb des Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
vollstédndig durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor
sie es in Betrieb nehmen oder damit arbeiten. Halten Sie die Bedie-
nungsanleitung immer griffbereit, um bei Bedarf darin nachschlagen zu
kénnen.

Besonders zu beachtende Hinweise fur die Sicherheit sind in der
Bedienungsanleitung hervorgehoben. Sie erkennen diese Sicherheits-
hinweise am Warnsymbol (Dreieck) am linken Rand. Das Signalwort
(z. B. "VORSICHT") steht firr die Schwere der Gefahr:

WARNUNG

weist auf eine geféhrliche Situation hin, die zu schweren (irrever-
siblen) Verletzungen oder Tod fithren kann, wenn der Sicherheits-
hinweis nicht befolgt wird.

VORSICHT
weist auf eine geféhrliche Situation hin, die zu leichten (reversib-
len) Verletzungen fiihren kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht
befolgt wird.

HINWEIS
weist auf Sachschédden hin, welche entstehen kénnen, wenn die ange-
gebenen MalBnahmen nicht befolgt werden.

2.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt

Beachten Sie alle Aufkleber, Hinweisschilder und Sicherheitssymbole
auf dem Produkt. Ein Warnsymbol (Dreieck) ohne Text verweist auf
Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung.

2.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen

Folgende Dokumente enthalten weitere Informationen, die Sie zu lhrer
Sicherheit beachten sollten, wenn Sie mit einem Messsystem arbeiten:

® Bedienungsanleitungen zu anderen Komponenten des Messsys-
tems (Netzteile, Controller, TriOxmatic® 690, Zubehor)
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TriOxmatic® 690

Sicherheit

® Sicherheitsdatenblatter zu Kalibrier- und Wartungsmitteln (z. B. Rei-
nigungslésungen).

2.2 Sicherer Betrieb
2.2.1 BestimmungsgemaéBer Gebrauch

Der bestimmungsgemaBe Gebrauch der TriOxmatic® 690 besteht im
Einsatz als Sensor im TriOxmatic® 690. Der bestimmungsgeméne
Gebrauch der TriOxmatic® 690 besteht im Einsatz als Sensor am
TriOxmatic® 690. Bestimmungsgeman ist ausschlieBlich der
Gebrauch gemanf den Instruktionen und den technischen Spezifikatio-
nen dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN).
Jede daruber hinaus gehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
ma.

2.2.2 Voraussetzungen fiir den sicheren Betrieb

Beachten Sie folgende Punkte fiir einen sicheren Betrieb:

® Das Produkt darf nur seinem bestimmungsgemafen Gebrauch ent-
sprechend verwendet werden.

® Das Produkt darf nur mit den in der Bedienungsanleitung genannten
Energiequellen versorgt werden.

® Das Produkt darf nur unter den in der Bedienungsanleitung genann-
ten Umgebungsbedingungen betrieben werden.

® Das Produkt darf nicht geéffnet werden.

2.2.3 Unzulassiger Betrieb

Das Produkt darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es:
® cine sichtbare Beschadigung aufweist (z. B. nach einem Transport)

® |angere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde
(Lagerbedingungen, siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN)

ba25314d05
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Inbetriebnahme

TriOxmatic® 690

Anschluss an den
Messumformer

Prazisionsmessungen

3 Inbetriebnahme

3.1 Lieferumfang

® TriOxmatic® 690
Der Sensor ist mit Elektrolyt befillt und mit Schutzkorb und Schutz-
kappen versehen

® Zubehorkasten ZBK 600

® Betriebsanleitung.

3.2 Installation

Das Anschlusskabel der TriOxmatic® 690 besitzt einen Schraubste-

cker zum Anschluss an die Oxi-Eingangsbuchse des Messumformers.
Der Anschluss an Messumformer ohne Oxi-Eingangsbuchse erfolgt an
die Klemmleiste tber den Adapter ADA/AMPH. Die genaue Beschrei-
bung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Messumformers.

Den Sensor nicht am Sensoranschlusskabel aufhéngen,

i sondern einen Sensorhalter oder eine Armatur verwenden.
Informationen hierzu und zu weiterem TriOxmatic® 690

Zubehor finden Sie im WTW-Katalog und im Internet.

3.3 Inbetriebnahme / Herstellung der Messbereitschaft

1 Die Schutzkappe vom Schutzkorb des Sensors abziehen.

2 Den Sensor mindestens 60 Minuten in eingeschaltetem
Zustand an Luft liegen (polarisieren) lassen.

Damit der Sensor polarisieren kann, missen folgende
Bedingungen erfillt sein:

jmle

® Der Sensor ist an den Messumformer angeschlossen

® Der Messumformer ist in Betrieb

3 Den Sensor kalibrieren (siehe Bedienungsanleitung des Mes-
sumformers).

Empfehlung: Fir Prazisionsmessungen den Sensor Uber einen lange-
ren Zeitraum, z. B. Uber Nacht, polarisieren lassen und am folgenden
Tag nachkalibrieren.

ba25314d05 09/2020



TriOxmatic® 690

Messen / Betrieb

A\

Mindestanstromung

Warum kalibrieren?

Wann kalibrieren?

Kalibrierverfahren

4 Messen / Betrieb

4.1 Messen

WARNUNG

Der Kontakt mit der Messlésung kann zu einer Gefahrdung des
Anwenders fiihren!

Je nach Art der Messlésung sind geeignete SchutzmaBBnahmen zu
ergreifen (Schutzkleidung, Schutzbrille etc.).

Zum Messen den messbereiten Sensor in die Messlésung eintauchen.
Der Messwert ist sofort nach dem Eintauchen verfugbar.

Den Sensor nicht am Sensoranschlusskabel aufhéngen,
e sondern einen Sensorhalter oder eine Armatur verwenden.
1 Informationen hierzu und zu weiterem TriOxmatic® 690
Zubehor finden Sie im WTW-Katalog und im Internet.

Beim Messen muss die erforderliche Mindestanstrémung am Sensor
vorhanden sein (siehe Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN). Die Mindestan-
strémung kann gegeben sein z. B. durch:

® die natlrliche Bewegung des Gewassers (FlieBgeschwindigkeit,
Seegang)

® Turbulenzen im Belebtschlammbecken.

4.2 Kalibrieren

4.2.1 Allgemeines zur Kalibrierung

Beim Betrieb eines Sauerstoffsensors verandert sich im Lauf der Zeit
die Steilheit des Sauerstoffsensors. Durch das Kalibrieren wird die
aktuelle Steilheit des Sensors ermittelt.

Kalibrieren Sie vor dem Messen und in regelmaBigen Abstanden
(abhéangig von der Anwendung).

Das Kalibrieren erfolgt vorzugsweise in wasserdampfgesattigter Luft.
Dazu positionieren Sie den Sensor ca. 2 cm Uber einer Wasseroberfla-
che, zum Beispiel in einem engen Eimer oder einem &hnlichen Gefal3
mit Wasser.

Bei Lufttemperaturen unter 5 °C empfehlen wir, das Kalibrieren nicht in
Luft, sondern in luftgeséttigtem Wasser mit héherer Temperatur durch-
zufiihren. Man erzeugt luftgeséttigtes Wasser durch mehrfaches, spru-
delndes Umschutten von Wasser zwischen zwei Geféaf3en.

ba25314d05
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Messen / Betrieb TriOxmatic® 690

Zum Kalibrieren muss die Membran stets sauber und bei
Kalibrierung in Luft trocken sein. Verschmutzte Sensoren
vor dem Kalibrieren reinigen (siehe Abschnitt
5.2 SENSORSCHAFT UND MEMBRAN REINIGEN).

jmle

4.2.2 Kalibrieren in wasserdampfgesittigter Luft

1 Sensor und Membran falls nétig reinigen und die Membran
trocknen (siehe Abschnitt 5.2 SENSORSCHAFT UND MEMBRAN
REINIGEN).

Kalibrierposition '

2cm

————

2 Den Sensor in Kalibrierposition bringen.
Dazu den Sensor ca. 2 cm Uber einer Wasseroberflache posi-
tionieren, am besten in einem engen Eimer oder einem &hnli-
chen GefaB. Dabei sollen keine Flissigkeitstropfen auf die
Membran gelangen.

3 Die Kalibrierung wie in der Bedienungsanleitung des Messum-
formers beschrieben starten.

Bei Lufttemperaturen unter 5 °C den Sensor nicht in Luft,
sondern in luftgesattigtem Wasser mit héherer Temperatur
kalibrieren. Man erzeugt luftgesattigtes Wasser durch
mehrfaches, sprudelndes Umschutten von Wasser zwi-
schen zwei GeféaBen.

Dann den Sensor in ein Gefal3 mit luftgesattigtem Wasser
eintauchen (Kalibrierposition) und wie oben beschrieben
kalibrieren.

jmle

4.3 Funktionskontrolle

Mit der Funktionskontrolle kébnnen Sie auf einfache Art und Weise fest-
stellen, ob der Sensor gereinigt und kalibriert werden muss.

10 ba25314d05 09/2020



TriOxmatic® 690 Messen / Betrieb

Die Funktionskontrolle kann entweder in wasserdampfge-
sattigter Luft oder in luftgeséttigtem Wasser durchgeflhrt
werden.

Bei Lufttemperaturen unter 5 °C empfehlen wir, die Funkti-
onskontrolle nicht in Luft, sondern in luftgesattigtem Was-
ser mit héherer Temperatur durchzufihren.

jmmie

Die Funktionskontrolle wird im Messmodus %-Sattigung

durchgefihrt.
Funktionskontrolle in Gehen Sie wie folgt vor:
wasserdampfgesattigter
Luft
Den Sensor aus der Messldsung ziehen und ca. 2 cm Uber
einer Wasseroberflache positionieren, am besten in einem
engen Eimer oder einem ahnlichen Gefaf3. Dabei sollen sich
keine Flussigkeitstropfen auf der Membran befinden.
| | /
2cm
~ L 2 Mindestens 15 Minuten zum Temperaturangleich abwarten.

K 3 Am Messumformer den Messmodus Séttigung (Einheit %)
wéahlen und zur Messwertansicht wechseln.

4  Den Messwert ablesen und feststellen, ob er innerhalb des
vom Anwender geforderten Genauigkeitsbereichs liegt.

Bei groBen Temperaturunterschieden zwischen Messl6-
sung und Luft Gber der Wasseroberflache kann eine
Angleichszeit von mehr als 15 Minuten erforderlich sein.

jmmie

ba25314d05 09/2020 11



Messen / Betrieb

TriOxmatic® 690

Messwerte innerhalb der
geforderten Genauigkeit

Messwerte auBBerhalb
der geforderten
Genauigkeit

Liegt der Messwert innerhalb des vom Anwender geforderten Genau-
igkeitsbereichs, ist keine Reinigung und Neukalibrierung nétig.

Beispiel:
Geforderte Genauigkeit 5 %.
Messwert an Luft: 97 %-Séttigung (Sollwert: 100%)

= keine Reinigung und Neukalibrierung nétig, da der Messfehler inner-
halb des vom Anwender geforderten Genauigkeitsbereichs liegt.

Liegt der Messwert auBBerhalb des vom Anwender geforderten Genau-
igkeitsbereichs, Sensorschaft und Membran reinigen (siehe Abschnitt
5.2) und den Sensor kalibrieren (siehe Abschnitt 4.2).

Bei Lufttemperaturen unter 5 °C die Funktionskontrolle

4 nicht in Luft, sondern in luftgeséttigtem Wasser mit hdherer
1 Temperatur durchfiihren. Man erzeugt luftgesattigtes Was-
ser durch mehrfaches, sprudelndes Umschitten von Was-
ser zwischen zwei Gefal3en.

Dann den Sensor in ein Gefal3 mit luftgesattigtem Wasser
eintauchen und die Funktionskontrolle wie oben beschrie-
ben durchflhren.

12
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TriOxmatic® 690

Wartung, Reinigung, Entsorgung, Ersatzbedarf

A\

Reinigungsmittel

5 Wartung, Reinigung, Entsorgung,
Ersatzbedarf

5.1 Allgemeine Wartungshinweise

WARNUNG

Der Kontakt mit der Messlésung kann zu einer Gefahrdung des
Anwenders fiihren!

Je nach Art der Messlésung sind geeignete SchutzmaBBnahmen zu
ergreifen (Schutzkleidung, Schutzbrille etc.).

5.2 Sensorschaft und Membran reinigen

Bei normalem Betrieb (z. B. kommunale Abwésser) werden Reinigung
und Kalibrierung dringend empfohlen:

® bei Verschmutzung (nach Sichtkontrolle)
® bei Verdacht auf fehlerhafte (in der Regel zu niedrige) Messwerte

® wenn der Messwert bei der Funktionskontrolle au3erhalb des vom
Anwender geforderten Genauigkeitsbereich liegt.

Verunreinigung Reinigungsmittel

Schlamm undlose anhaftender | weiches Tuch oder weicher
Schmutz, Biofilme Schwamm, warmes Leitungswas-
ser mit Spulmittel

Salz- und / oder Kalkablage- Essigsaure (Volumenanteil = 20 %),
rung weiches Tuch oder weicher
Schwamm

Reinigen . .
9 1 Den Sensor aus der Messlésung ziehen.
2 Den Sensor von gréberen Verunreinigungen befreien (z. B. in
einem Eimer mit Leitungswasser abbursten, mit einem
Schlauch abspritzen oder mit einem Lappen abwischen).
3 Den Schutzkorb vom Sensor abschrauben.
ba25314d05 09/2020 13



Wartung, Reinigung, Entsorgung, Ersatzbedarf TriOxmatic® 690

VORSICHT
Essigséaure reizt die Augen und die Haut. Beim Umgang mit Essig-
sdure Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

4 Den Sensorschaft sowie die Membran vorsichtig wie im Punkt
REINIGUNGSMITTEL angegeben sédubern.

HINWEIS

Die Membran sehr vorsichtig reinigen!

Achten Sie darauf, dass die Membran nicht beschadigt wird, z. B. durch
scharfkantige Gegensténde, durch Aufliegen auf spitzen Steinen efc.

x4

5 Danach grindlich mit Leitungswasser spulen.

6 Den Schutzkorb ebenfalls reinigen und abspulen.

14 ba25314d05 09/2020



TriOxmatic® 690 Wartung, Reinigung, Entsorgung, Ersatzbedarf

7 Den Schutzkorb wieder aufschrauben.

8 Falls nétig, die Membran mit einem fusselfreien Papiertuch
vorsichtig trocknen.

9 Den Sensor kalibrieren (siehe Abschnitt 4.2 KALIBRIEREN).

ba25314d05 09/2020 15



Wartung, Reinigung, Entsorgung, Ersatzbedarf TriOxmatic® 690

5.3 Elektrolytlésung und Membrankopf wechseln

WTW liefert den Sensor betriebsfertig aus. Ein Wechsel von Elektrolyt-
I6sung und Membrankopf ist nur erforderlich:

® bei Auftreten eines Kalibrierfehlers bei stark verschmutzter
Membran

® bei beschadigter Membran (SensLeck oder SensReg Meldung)

® bei verbrauchter Elektrolytldsung oder vergifteter Gegenelektrode
(SensReg Meldung)

® nach der Reinigung der Gold-Arbeitselektrode und der Silber-
Gegenelektrode

HINWEIS

Vor dem Abschrauben des Membrankopfs den Sensor vom Gerét ab-
ziehen. Ansonsten kénnen unerwiinschte elektrochemische Reaktio-
nen auftreten, die zur Zerstérung des Sensors fiihren.

Den Membrankopf nur zu Wartungszwecken abschrauben.
i Danach immer einen neuen Membrankopf verwenden!

Elektrolytlésung und

Membrankopf wechseln 1 Den Sensor aus der Messlésung ziehen.

2 Den Sensor von gréberen Verunreinigungen befreien (z. B. in
einem Eimer mit Leitungswasser abbirsten, mit einem
Schlauch abspritzen oder mit einem Lappen abwischen).

3 Sensor vom Gerat abziehen.

—

)

4  Den Schutzkorb vom Sensor abschrauben.

©)
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TriOxmatic® 690 Wartung, Reinigung, Entsorgung, Ersatzbedarf

Bei Beriihrung mit den Augen griindlich mit Wasser spiilen und
Arzt konsultieren! Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen! Sicherheitsdatenblatt
beachten.

VORSICHT
fii Die Elektrolytldsung ELY/A reizt Augen, Haut und Schleimhéaute.

5 Den Membrankopf abschrauben (zur Entsorgung von
Membrankopf und Elektrolytldsung siehe Abschnitt 5.7).

=
-

6 Den Sensorkopf mit Leitungswasser spulen.

pr .
W%

7 Die Silber-Gegenelektrode mit einem Papiertuch vorsichtig
abreiben und mit entionisiertem Wasser spulen.

Y

ba25314d05
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Wartung, Reinigung, Entsorgung, Ersatzbedarf TriOxmatic® 690

8 Den Sensorkopf grindlich mit Elektrolytlésung spulen.

N
2

f——

9 Einen neuen Membrankopf WP 600 mit Elektrolytlésung
ELY/A (siehe Abschnitt 5.8 WARTUNGSMITTEL UND ERSATZBE-
DARF) flllen.

kY,

10 Die erste Fullung verwerfen und den Membrankopf noch ein-
mal mit Elektrolytlésung fullen.

kY,

18 ba25314d05 09/2020



TriOxmatic® 690 Wartung, Reinigung, Entsorgung, Ersatzbedarf

11 Vorhandene Luftblasen durch vorsichtiges Klopfen entfernen.

VORSICHT
Die Elektrolytiésung ELY/A reizt Augen, Haut und Schleimhéute.
Bei Beriihrung mit den Augen griindlich mit Wasser spiilen und

Arzt konsultieren! Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen! Sicherheitsdatenblatt
beachten.

12 Den Membrankopf auf den Schaft schrauben, dabei den Sen-
sor schréag halten. Uberschussige Elektrolytlésung drickt an
der Entliftungsflache heraus.

A

Entliftungsflache (oben)

S

13 Die Fullung sollte mdglichst luftblasenfrei sein, kleine Luftbla-
sen stéren jedoch nicht.

e 14 Nach ca. 60 Minuten Polarisationszeit ist der Sensor betriebs-
- bereit.

15 Den Sensor neu kalibrieren.

ba25314d05 09/2020 19



Wartung, Reinigung, Entsorgung, Ersatzbedarf TriOxmatic® 690

Prazisionsmessungen

Vorbereitende
Tatigkeiten

Empfehlung: Fur Prazisionsmessungen den Sensor Uber einen
lAngeren Zeitraum, z. B. Gber Nacht, polarisieren lassen und am
folgenden Tag nachkalibrieren.

In folgenden Féllen missen Sie den Sensor noch einmal
i neu beflllen:

® Bei grof3en Luftblasen

® Bei Luftblasen an der Gold-Arbeitselektrode

® Fir Messungen bei hohem Wasserdruck, auch wenn
kleine Luftblasen vorhanden sind. Ansonsten kénnte
sich die Membran und damit die Messeigenschaften
verandern

® Falls der Sensor nicht kalibrierbar ist.

5.4 Elektroden reinigen

Gegen- und Bezugselektrode weisen immer eine Farbung auf. Dies ist
fir den Betrieb des Sensors notwendig.

Es handelt sich dabei um keine Verschmutzung. Das Reinigen ist nur
erforderlich bei Unter- oder Ubersteilheiten (der Sensor l&sst sich dann
nicht kalibrieren), die durch Wechseln des Membrankopfes und der
Elektrolytlésung nicht zu beheben sind.

HINWEIS

Vor dem Abschrauben des Membrankopfs den Sensor vom Gerét ab-
ziehen. Ansonsten kénnen unerwiinschte elektrochemische Reaktio-
nen auftreten, die zur Zerstérung des Sensors fihren.

1 Den Sensor aus der Messlésung ziehen.

2 Den Sensor von gréberen Verunreinigungen befreien (z. B. in
einem Eimer mit Leitungswasser abbirsten, mit einem
Schlauch abspritzen oder mit einem Lappen abwischen).

3 Sensor vom Geréat abziehen.

20
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TriOxmatic® 690 Wartung, Reinigung, Entsorgung, Ersatzbedarf

4  Den Schutzkorb vom Sensor abschrauben.

VORSICHT
Die Elektrolytlésung ELY/A reizt Augen, Haut und Schleimhéaute.
Bei Beriihrung mit den Augen griindlich mit Wasser spulen und

Arzt konsultieren! Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen! Sicherheitsdatenblatt
beachten.

5 Den Membrankopf abschrauben (zur Entsorgung von
Membrankopf und Elektrolytlésung siehe Abschnitt 5.7).

=
-

6 Den Sensorkopf mit Leitungswasser spulen.

=

)
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Wartung, Reinigung, Entsorgung, Ersatzbedarf TriOxmatic® 690

5.4.1 Reinigen der Gold-Arbeitselektrode

1 Die Gold-Arbeitselektrode und die Schleiffolie SF 300 (siehe
Abschnitt 5.8 WARTUNGSMITTEL UND ERSATZBEDARF) mit entio-
nisiertem Wasser befeuchten.

2 Mit der rauhen Seite der nassen Schleiffolie SF 300 Verunrei-
nigungen von der Gold-Arbeitselektrode mit leichtem Druck
abpolieren.

HINWEIS
Kein herkémmliches Schleifpapier oder Glasfaserpinsel verwenden.
Sie kénnten die Elektrode beschédigen.

<>

|%

3 Den Sensorkopf mit entionisiertem Wasser spulen.

%f’

Die Reinigung der Gold-Arbeitselektrode kann bereits aus-
e reichen, um den Sensor wieder kalibrierbar zu machen. Zur
1 Sicherheit empfehlen wir aber, die Silber-Gegenelektrode
ebenfalls zu reinigen (siehe Abschnitt 5.4.2) und danach
erst einen neuen Membrankopf zu verwenden.

22
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5.4.2 Reinigen der Silber-Gegenelektrode

Wir empfehlen, die Silber-Gegenelektrode mit dem als Zubehdr erhélt-
lichen Reinigungsaufsatz RA 600 zu reinigen (siehe Abschnitt

5.8 WARTUNGSMITTEL UND ERSATZBEDARF). Dabei wird vermieden,
dass die Bezugselektrode mit der Reinigungslésung in Bertihrung
kommt. Es ist allerdings auch mdéglich, die Silber-Gegenelektrode in
einem Becherglas zu reinigen.

HINWEIS

Die Bezugselektrode darf auf keinen Fall mit der Reinigungsldsung in
Beriihrung kommen! Eine Zerstérung der Bezugselektrode wére mdg-
lich und der Sensor defekt. Bei richtigem Gebrauch des RA 600 besteht
jedoch keine Gefahr.

Variante 1:

Reinigen der Silber-
Gegenelektrode mit dem
Reinigungsaufsatz

RA 600

1 Die Silber-Gegenelektrode mit einem fusselfreien Papiertuch
abwischen und vorsichtig von losem Belag befreien.

v,

2 Den Reinigungsaufsatz anstelle des Membrankopfes auf den
Sensor schrauben.

HINWEIS
Den inneren O-Ring im Reinigungsaufsatz RA 600 nie fetten oder élen!
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3 Die Schraubkappe von der Sicherungskappe des Reinigungs-
aufsatzes entfernen.

4  Die Schraubkappe mit Reinigungslésung RL-AG/Oxi (siehe
Abschnitt 5.8 WARTUNGSMITTEL UND ERSATZBEDARF) fillen.

5 Den Sensor mit der Sicherungskappe auf die Schraubkappe
schrauben.

6 Die Reinigungslésung maximal 1 Stunde einwirken lassen.
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7 Die Schraubkappe abschrauben.

8 Die Elektrodeneinheit mit der aufgesteckten Sicherungskappe
grundlich mit entionisiertem Wasser spulen.

9 Die Sicherungskappe abschrauben.

=
-

.

10 Den Sensorkopf und die Elektrodeneinheit mehrmals griindlich
mit entionisiertem Wasser spulen.
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%f/

11

Den Sensorkopf und die Elektrodeneinheit mindestens 1
Stunde in entionisiertem Wasser wassern.

—
i_ .— ’
12 Wassertropfen vorsichtig abschdtteln.
W’
/ .
OO
0
13  Einen neuen Membrankopf WP 600 fullen und aufschrauben
(siehe Abschnitt 5.3 ELEKTROLYTLOSUNG UND MEMBRANKOPF
WECHSELN).
14  Den Sensor wieder an den Messumformer anschlie3en.
15 Nach ca. 60 Minuten ist der Sensor betriebsbereit.
16  Den Sensor neu kalibrieren.

26
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Variante 2:
Reinigen der Silber-
Gegenelektrode im
Becherglas

1 Die Silber-Gegenelektrode mit einem fusselfreien Papiertuch
abwischen und vorsichtig von losem Belag befreien.

Y

2 Ein Becherglas (150 ml, hohe Form) mit ca. 25 ml Reinigungs-
I6sung RL-AG/Oxi flllen.

HINWEIS

Die Bezugselektrode darf auf keinen Fall mit der Reinigungsldsung in
Beriihrung kommen! Eine Zerstérung der Bezugselektrode wére mdg-
lich und der Sensor defekt.

3 Den Sensor in ein Stativ einspannen.
Die Elektrodeneinheit bis knapp Uber die Silber-Gegenelek-
trode in die Reinigungslésung RL-AG/Oxi tauchen.
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~

‘ ‘. 4 Die Reinigungslésung 1 Stunde einwirken lassen.

L 5 Den Sensorkopf und die Elektrodeneinheit mehrmals griindlich
mit entionisiertem Wasser spulen.

%f’

e 6 Den Sensorkopf und die Elektrodeneinheit mindestens 1
0 R Stunde in entionisiertem Wasser wassern.

7 Wassertropfen vorsichtig abschutteln.
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Priflésung

-

s
~‘,

)N

Prifablauf

/
W’
/%

8 Einen neuen Membrankopf WP 600 fillen und aufschrauben
(siehe Abschnitt 5.3 ELEKTROLYTLOSUNG UND MEMBRANKOPF
WECHSELN).

9 Den Sensor wieder an den Messumformer anschlie3en.

10 Nach ca. 60 Minuten Polarisationszeit ist der Sensor betriebs-
bereit.

11 Den Sensor neu kalibrieren.

5.5 Sensor auf Nullstromfreiheit priifen

Der Sensor ist nullstromfrei. Ein Kalibrieren des Sensors in sauerstoff-
freier Losung ist deshalb nicht vorgesehen.

Eine Uberprifung der Nullstromfreiheit gemén
DIN EN 25814/ISO 5814 ist jedoch mdéglich. Sie ist dann angebracht,
wenn der Verdacht auf eine Stérung besteht.

1 g/l wéssrige Natriumsulfitiésung Na,SO5
(Durch Zugabe von 1 mg/I eines Cobalt(ll)-Salzes wird die Entfernung
des Sauerstoffs aus der Lésung beschleunigt.)

Der Sensor sollte vor der Prifung mindestens 1 Stunde in Betrieb sein.

1 Den Sensor reinigen (siehe Abschnitt 5.2 SENSORSCHAFT UND
MEMBRAN REINIGEN).

2 Am Messumformer den Messmodus Séttigung (Einheit %)
wahlen und zur Messwertansicht wechseln.

3 Den Sensor in die Pruflésung tauchen.

4 Den Sensor eine Stunde lang in der Pruflésung lassen.

ba25314d05
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Priifkriterium

A\

Membrankopf entsorgen

5 Den Messwert ablesen.

Der Sensor ist in Ordnung, wenn als Messwert < 2 % Sauerstoffsatti-
gung angezeigt wird.

Wenn der Messwert > 2 % ist:

® Die Gold-Arbeitselektrode reinigen (siehe Abschnitt 5.4.1 REINIGEN
DER GOLD-ARBEITSELEKTRODE) und Elektrolyt und Membrankopf
wechseln (siehe Abschnitt 5.3 ELEKTROLYTLOSUNG UND
MEMBRANKOPF WECHSELN).

® Ggf. auch die Silber-Gegenelektrode reinigen (siehe Abschnitt
5.4.2 REINIGEN DER SILBER-GEGENELEKTRODE).

5.6 Lagern

Den sauberen und trockenen Sensor mit den Schutzkappen aufbewah-
ren.

Den zuléassigen Temperaturbereich beachten (siehe Kapitel 7 TECHNI-
SCHE DATEN). Die Lage des Sensors kann dabei beliebig sein.

5.7 Entsorgen

Wir empfehlen, den Sensor ohne Membrankopf als Elektronikschrott
zu entsorgen.

VORSICHT

Die Elektrolytiésung ELY/A reizt Augen, Haut und Schleimhéute.
Bei Beriihrung mit den Augen griindlich mit Wasser spulen und
Arzt konsultieren! Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen! Sicherheitsdatenblatt
beachten.

1 Vor der Entsorgung den Membrankopf abschrauben und mit
Wasser splen.

2 Den Membrankopf im Restmdill entsorgen.

Zur Entsorgung der Chemikalien die entsprechenden
Sicherheitsdatenblatter beachten. Sicherheitsdatenblatter
kénnen bei WTW angefordert werden.

jmle
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5.8 Wartungsmittel und Ersatzbedarf

Beschreibung Modell Best.-Nr.

Zubehorkasten ZBK 600 202 620
(2 Austausch-Membrankdpfe,

50 ml Elektrolytlésung, 50 ml Reini-
gungslésung, Schleiffolie)

Austausch-Membrankdpfe WP 600/2 202 850
(2 Stuck)
Elektrolytlésung ELY/A 205 212

(1 Flasche a 50 ml)

Reinigungslésung fir RL-Ag/Oxi 205 200
Silber-Gegenelektrode
(1 Flasche a 50 ml)

Schleiffolie SF 300 203 680

Reinigungsaufsatz zur Reinigung der | RA 600 202 510
Gegenelektrode

Informationen zu weiterem Zubehor finden Sie im WTW-
Katalog und im Internet.

jmmie
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6 Was tun, wenn...

Der Sensor ist an Luft Ursache Behebung
und die Anzeige ist : :
0.0 mg/l bzw. 0 % O, — kein Elektrolyt im Membrankopf | — Membrankopf WP 600
wechseln (siehe Abschnitt
5.3)
Der Sensor ist nicht Ursache Behebung

kalibrierbar
— verschmutzter Membrankopf — Sensor (nach Betriebsanlei-

tung) &uBerlich reinigen,
mindestens 15 Minuten war-

ten und erneut kalibrieren.

— Bei nicht zu beseitigenden
Verschmutzungen: Mem-
brankopf und Elektrolyt
wechseln.

Der Sensor ist nach
Wechsel von Elektrolyt
und Membrankopf

Ursache ‘ Behebung

— verschmutzte Elektroden bzw. — Elektroden reinigen (siehe

immer noch nicht Sensorvergiftung Abschnitt 5.4)
kalibrierbar
Messwerte zu niedrig Ursache Behebung

Messwerte zu hoch

Membran verschmuizt

Sensor seit lAngerem nicht kalib-
riert

— A&uBerlich reinigen, dann
kalibrieren (siehe Abschnitt
5.2 und Abschnitt 4.2)

Membran nicht an Gold- Arbeits-
elektrode anliegend

Ursache

— Membrankopf wechseln,
dann kalibrieren (siehe
Abschnitt 5.3 und Abschnitt
4.2)

Behebung

Sensor noch nicht vollstédndig
polarisiert

— vollstandige Polarisation
abwarten (mind. 1 Stunde)

32

ba25314d05

09/2020



TriOxmatic® 690

Was tun, wenn...

Messwert stark
schwankend

Falsche
Temperaturanzeige

Mechanische
Beschadigung des
Sensors

Ursache

Behebung

— Sensor seit langerem nicht kalib-
riert

Ursache

— A&uBere Reinigung, dann
kalibrieren (Abschnitt 5.2
und Abschnitt 4.2)

Behebung

— Membrankopf locker

— Membrankopf festschrau-
ben

— Membran nicht an Gold-Arbeits-
elektrode anliegend

Ursache

— Membrankopf wechseln,
dann kalibrieren (siehe
Abschnitt 5.3 und Abschnitt
4.2)

Behebung

— Temperaturfihler defekt

Ursache

— Sensor einsenden

Behebung

— Sensor einsenden

ba25314d05 09/2020
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TriOxmatic® 690

Messprinzip

Abmessungen

Gewicht (ohne
Sensoranschlusskabel)

Membran

Elektrolyt

Temperaturmessung

Temperatur-
kompensation

Material

7 Technische Daten

7.1  Allgemeine Daten

Membranbedeckter amperometrischer Sensor mit potentiostatisch
betriebenem 3-Elektrodensystem.

ﬁmg—»
g D::

?

38 40
ca. 660 g
Material ‘ Fluor-Kunststoff
Dicke ‘ 50 pm
ELY/A

Uber integrierten NTC, - 5°C ... + 60 °C

Genauigkeit +0,5K
Auflésung 0,1K

IMT (Integrierte Membran-Temperaturkompensation)

Schaft VA-Stahl 1.4571

Membrankopf Polyoxymethylen (POM)

Membran Fluor-Kunststoff

Sensorkopf Polyoxymethylen (POM)

Isolator Epoxy, Polyetheretherketon (PEEK)
Schutzkorb Polyoxymethylen (POM)
Abschlusskopf POM

Schutzring POM

34
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Technische Daten

Anschlusskabel

Geratesicherheit

Elektromagnetische
Vertraglichkeit

Integrierter Blitzschutz

Priifzeichen

Kabelverschraubung

VA-Stahl 1.4571

Kabelmantel PUR

Langen 1,5m,7m,15m
(Sonderlangen auf Wunsch)

Durchmesser 8,6 mm

Kleinster zulédssiger
Biegeradius

Angewandte Normen

Dauerbiegung: 130 mm
Einmalbiegung: 80 mm

— EN61010-1
— UL3111-1
— CAN/CSA C22.2 No. 1010.1

geman EN 61326 Klasse B und FCC Class A

ja

CE, cUL, UL

ba25314d05 09/2020
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TriOxmatic® 690

Messbereich

Polarisationszeit

Temperaturbereich

Druckfestigkeit

Schutzart

Eintauchtiefe
Betriebslage

Anstromung

7.2 Messbedingungen

Sauerstoffkonzentration ‘ 0,0 ... 60,0 mg/l

0...600 %
(=0 ... 1200 mbar pO,)

Sauerstoffsattigung

mindestens
60 Minuten

bei Neuinbetriebnahme bzw. Elektrolytwechsel:

bei kurzen Polarisationsunterbrechungen

(je nach Unterbrechungsdauer): 15 bis 60 Minuten

Messmedium ‘ 0°C..+50°C
-5°C...+50°C

Lagerung/Transport

Sensor einschlieBlich Anschlusskabel:

Max. zulassiger Uberdruck ‘ 108 Pa (10 bar)

Der Sensor erflillt die Anforderungen geman Artikel 3(3) der Richtlinie
97/23/EG ("Druckgeréterichtlinie").

Sensor einschlieBlich IP 68, 10 bar
Anschlusskabel
Anschlussstecker ‘ IP 65

min. 10 cm; max. 100 m Tiefe
beliebig, wenn die Mindestanstréomung gewahrleistet ist

> 5 cm/s (bei 1 % Messgenauigkeit)

36

ba25314d05 09/2020



TriOxmatic® 690

Technische Daten

Nullsignal

Ansprechzeit bei 25 °C

Eigenverbrauch
Drift

Standzeit

Spannungsversorgung

Anschlusstechnik

A\

7.3 Kenndaten bei Auslieferung

< 0,2 % vom Sattigungswert
too (90 % der Endwertanzeige) nach: <180s

0,0059 pg h™' (mg/l)"! bei 20 °C
< 1 % pro Monat bei Dauerpolarisation

ca. 5 Jahre pro Elektrolytfillung
(theoretische Elektrolytreserve bei Betrieb unter Luftsattigung)

7.4 Elektrische Daten
Uber WTW-Messumformer.

Am Sensor fest montiertes Anschlusskabel.
Anschluss an den Messumformer Gber 7-poligen Schraubstecker.

WARNUNG

Alle Spannungen miissen Schutzklein- bzw. beriihrungsungeféhr-
liche Sicherheitskleinspannungen gemaB E 61010-1 bzw.

UL 3111-1 sein. Alle Stréme zum Sensor dirfen auch im Kurz-
schlussfall 8 A nicht Giberschreiten.

Steckerbelegung Pin | Belegung Spannung Max. Strom

1 Ub+ +65V...+85V |1mA
2 oV
3 NTC <35V 0,15 mA
4 NTC <35V 0,15 mA
5 Ub- -65V..-85V | 1mA
6 —- -—- —-
7 O, - Ausgangssignal OV..+85V
Stecker von vorne:
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Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lésungen
zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer
Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der
Wassernutzung und Wiedernutzung in der Zukunft verbessern. Wir bewegen,
behandeln, analysieren Wasser und fiihren es in die Umwelt zuriick, und wir helfen
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landwirtschaftlichen Betrieben zu nutzen. In mehr als 150 Landern verfligen wir tiber
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durch eine Tradition der Innovation, bekannt sind.
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xyleminc.com
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Sales GmbH & Co. KG

WTW

Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1

82362 Weilheim

Germany

Tel.: +49 881 183-325

Fax: +49 881 183-414
E-Mail  wtw.rma@xyleminc.com
Internet: www.WTW.com

)(yle m Xylem Analytics Germany GmbH
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